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摘　要　建立了激光剥蚀电感耦合等离子体质谱（ＬＡＩＣＰＭＳ）法测定纯钌中 Ｍｇ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、

Ｒｂ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎ、Ｂａ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｐｂ和Ｓｉ等１９种杂质元素的分析方法。优化了仪器参数，给出

了激光能量为６０％，剥蚀孔径为１１０μｍ，扫描速率为５０μｍ／ｓ，脉冲频率为１０Ｈｚ，载气流量为０．７４Ｌ／ｍｉｎ

条件下，信号强度和稳定性最佳。由于钌标准样品难以获得，因此选择用纯钌粉样品，高温高压溶解

后，采用ＩＣＰＭＳ法定值所测元素（除硅外）。根据钌粉样品的ＩＣＰＭＳ法定值结果确定了测定元素的

相对灵敏度因子（ＲＳＦ），采用相对灵敏度因子（ＲＳＦ）对所测结果进行校正，方法准确、快速，检出限为

０．００７～１２．８μｇ／ｇ，相对标准偏差（ＲＳＤ）为１０％～３０％。测定纯钌中杂质元素，结果与ＩＣＰＭＳ法测

定的结果吻合。
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前言

钌是一种性能极好的催化剂，是硬质的白色金

属，用于氢化、异构化、氧化和重整反应中。贵金属

钌的这个特性决定了它的重要地位作用，钌是铂和

钯的有效硬化剂，可用于制造钌碳催化剂、电接触合

金、以及硬磨硬质合金等。特别是随着化工、冶金、

医药、催化等行业和材料学科的快速发展，市场对纯

钌及其电子产品、航天仪器、化工行业和催化产品的

需求快速增长，钌粉中杂质元素含量高低直接影响

其材料、产品的电学性能、力学性能、加工工艺和使

用寿命。因此，催化、医药、材料研究和生产经营都

需要更快、更准确地掌握其杂质元素含量的信息。目

前钌粉中杂质元素的测定方法为直流电弧发射光谱

法［１］、辉光放电质谱法（ＧＤＭＳ）
［２］和ＩＣＰＡＥＳ法

［３］；

钌化合物中杂质元素检测方法有ＩＣＰＡＥＳ法
［４］。

直流电弧发射光谱法必须使用高纯钌基体匹配粉末

标准样品，单次测定成本高，而 ＧＤＭＳ无标准样

品，只能给出半定量结果，ＩＣＰＡＥＳ法需样品处理

成溶液，在样品前处理阶段容易污染，对试剂及实验

环境条件要求高。

钌由于它的难溶性很难解决，虽然通过高温

高压消解仪，解决了钌粉的溶解问题，但高温高压

下还是无法溶解钌丝、钌片等钌金属样品。激光

剥蚀电感耦合等离子体质谱（ＬＡＩＣＰＭＳ）法是一

种固体样品直接分析技术，具有样品制备简单、分

析速度快、灵敏度高、干扰少、不用分离基体等优

点。已应用于地质、冶金、环境、材料科学及高纯

金属等领域［５８］，可实现钌样品近无损的快速

分析。

由于贵金属钌标准样品难以获得，本文采用纯

钌粉样品，高温高压溶解后，采用ＩＣＰＭＳ法定值所

测元素（除硅外），获得所测元素的相对灵敏度因

子［９］（ＲＳＦ），再根据相对灵敏度因子对所测元素的

检测结果进行校正。并与电感耦合等离子体质谱法

进行比对，结果一致。

１　实验部分

１１　主要仪器

３００Ｄ电感耦合等离子体质谱仪（美国Ｐｅｒｋｉｎ

Ｅｌｍｅｒ公司）及激光剥蚀固体进样系统（美国ＥＳＩ公

司ＮＷＲ２１３）。

１２　仪器工作参数

所采用的仪器工作参数见表１。各元素测定同

位素为２４Ｍｇ、
２７Ａｌ、５６Ｆｅ、６０Ｎｉ、６３Ｃｕ、６６Ｚｎ、８５ Ｒｂ、１０３Ｒｈ、

１０６Ｐｄ、９７Ｍｏ、１０９Ａｇ、
１１４Ｃｄ、１２０Ｓｎ、１３７ Ｂａ、１９３Ｉｒ、１９４Ｐｔ、

１９７Ａｕ、２０８Ｐｂ、２８Ｓｉ。

表１　优化的仪器参数

犜犪犫犾犲１　犗狆狋犻犿犪犾狆犪狉犪犿犲狋犲狉狊狅犳犻狀狊狋狉狌犿犲狀狋

ＬＡ 数值 ＩＣＰＭＳ 数值

激光波长／ｎｍ ２１３ 射频功率／Ｗ １０００

激光能量／％ ６０ 采样深度／ｍｍ ３

剥蚀孔径／μｍ １１０ 方法类型 仅限于数据

脉冲频率／Ｈｚ １０ 信号采集模式 强度与时间

扫描速率／

（μｍ·ｓ
－１）

５０
等离子气流量／

（Ｌ·ｍｉｎ－１）
１３

剥蚀方式 线扫描剥蚀
载气流量／

（Ｌ·ｍｉｎ－１）
０．７４

１３　实验样品

纯钌样品，纯度≥９９．９％（采用６０ｋＮ压力的

压片机把钌粉直接放入直径１ｃｍ磨具中压片或把

钌粉压在高纯铟片上备用，金属样品直接测定）。

１４　实验方法

激光剥蚀采用行扫描剥蚀模式，ＩＣＰＭＳ法以

跳峰方式的时间分辨模式采集数据，选定各元素检

测同位素，测定用ＩＣＰＭＳ定值的钌样品，根据钌

粉样品的ＩＣＰＭＳ定值结果确定了测定元素的相

对灵敏度因子（ＲＳＦ），根据相对灵敏度因子对元素

２５
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的检测结果进行校正。以１０２Ｒｕ为内标进行定量

分析。

２　结果与讨论

２１　激光剥蚀参数优化

在测试时，基体钌的信号强度及其稳定性远远

高于其它元素，因此，优化激光参数时主要以基体钌

元素作为参考目标，通过ＩＣＰＭＳ法定值钌粉样品

与实际样品测试，逐步优化对影响激光信号的各项

参数，主要优化了激光能量、剥蚀孔径、扫描速率、脉

冲频率、载气流量等参数，使１０２Ｒｕ的信号强度稳定

并达到最大值。采用粉末直接压片和将粉末压在高

纯铟片上两种制样方法，并分别测试，对比两种制样

方法的测试条件。

２．１．１　激光能量选择

激光能量的大小主要影响单位时间的剥蚀量，

单位时间的剥蚀量越大，则通过载气进入到ＩＣＰ

ＭＳ的样品量越多。能量越高，剥蚀量越大，但与此

同时，所产生的气溶胶颗粒越大，温度也越高，可能

造成部分样品融化，因此需不断调整，选择合适的能

量。对于金属样品，较低的能量就能够剥蚀，故选择

从较低能量开始剥蚀，通过考察基体元素的信号强

度及信号的稳定性（相对标准偏差ＲＳＤ）来选择合

适的能量。选择１０２Ｒｕ作为考察对象，通过不同能

量激光对样品进行剥蚀，计算其信号的强度和稳定

性（ＲＳＤ），结果如图１、２所示。

由图１、２可见，激光能量４０％以下，样品信号

强度较低，而且信号稳定性较差；５０％时强度快速上

升，且随着能量上升，信号强度随之增加，但同时信

号的稳定性随着能量增加而上升，因此，选择信号最

稳定的能量参数为６０％。

图１　激光能量对信号强度的影响

犉犻犵狌狉犲１　犈犳犳犲犮狋狅犳犾犪狊犲狉犲狀犲狉犵狔狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋狉犲狀犵狋犺

图２　激光能量对信号稳定性的影响

犉犻犵狌狉犲２　犈犳犳犲犮狋狅犳犾犪狊犲狉犲狀犲狉犵狔狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

２．１．２　剥蚀孔径选择

剥蚀孔径即激光光斑尺寸，分别以３～１１０μｍ

（６０μｍ为方形光斑，其余为圆型光斑）共１３个尺寸

的光斑来剥蚀样品，通过考察基体信号强度和信号的

稳定性确定最佳的剥蚀孔径。结果如图３、４所示。

图３　剥蚀孔径对信号强度的影响

犉犻犵狌狉犲３　犈犳犳犲犮狋狅犳犱犲狀狌犱犪狋犻狅狀犪狆犲狉狋狌狉犲狅狀狊犻犵狀犪犾犻狀狋犲狀狊犻狋狔

图４　剥蚀孔径对信号稳定性的影响

犉犻犵狌狉犲４　犈犳犳犲犮狋狅犳犱犲狀狌犱犲犱犪狆犲狉狋狌狉犲狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

３５
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由图３、４可见，随着剥蚀光斑尺寸的增加，信号

强度组建增强，而且信号的稳定性也随之增强，因

此，选择１１０μｍ作为剥蚀光斑参数。

２．１．３　扫描速率选择

扫描速率的大小，决定了激光停留同一位置时间

的长短。扫描速率越快，停留时间越短，可能会在样

品表面产生空隙，造成信号丢失，使得信号稳定性降

低；而扫描速率过低，则会使得停留时间过长，剥蚀坑

过深，剥蚀坑的深宽比（犇／犠）过大，分馏效应增加，信号

的强度和稳定性大大降低。以不同的扫描速率（１０～

１１０μｍ／ｓ）测定样品，考察不同速率的基体信号强度和稳

定性，选择合适的扫描速率。结果如图５、６所示。

图５　扫描速率对信号强度的影响

犉犻犵狌狉犲５　犈犳犳犲犮狋狅犳狊犮犪狀狀犻狀犵狉犪狋犲狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋狉犲狀犵狋犺

图６　扫描速率对信号稳定性的影响

犉犻犵狌狉犲６　犈犳犳犲犮狋狅犳狊犮犪狀狀犻狀犵狉犪狋犲狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

由图５、６可见，随着扫描速率的增加，信号强度

先增强到５０μｍ／ｓ后又逐渐降低，而且信号的稳定性

也随之降低，因此，选择５０μｍ／ｓ作为剥蚀速率参数。

２．１．４　脉冲频率选择

脉冲频率的高低，影响单位时间内的剥蚀次数，

频率越高，剥蚀次数越多，剥蚀的气溶胶数量越多，

但同时剥蚀的剥蚀坑越深，剥蚀坑的深宽比（犇／犠）

越大，分馏效应越明显，信号的稳定性越差；频率越

低，则剥蚀量越少，信号的强度越低。以不同的频率

（５～２０Ｈｚ）测试样品信号强度和稳定性（图７、８），

综合考虑选择１０Ｈｚ的脉冲频率作为参考条件。

图７　脉冲频率对信号强度的影响

犉犻犵狌狉犲７　犈犳犳犲犮狋狅犳狆狌犾狊犲犳狉犲狇狌犲狀犮狔狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋狉犲狀犵狋犺

图８　脉冲频率对信号稳定性的影响

犉犻犵狌狉犲８　犈犳犳犲犮狋狅犳狆狌犾狊犲犳狉犲狇狌犲狀犮狔

狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

２．１．５　载气流量选择

载气（Ｈｅ）的主要作用为带着剥蚀产生的气溶

胶颗粒与氩气混合后送入 ＭＳ检测，载气流速过大，

可能会使 ＭＳ熄火，影响稳定性，在气流量过小，则

可能使剥蚀产生的气溶胶颗粒传输效率降低，影响

测定的准确性。以不同的载气流量测试样品，考察

基体元素信号强度和稳定性，选择合适的载气流量

（图９、１０），综合考虑选择载气流量为７４０ｍＬ／ｍｉｎ。

２．１．６　剥蚀方式

剥蚀方式的选择，一般根据测试类型选择，Ｐｏｉｎｔ

４５
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图９　载气流量对信号强度的影响

犉犻犵狌狉犲９　犈犳犳犲犮狋狅犳犮犪狉狉犻犲狉犵犪狊犳犾狅狑

狉犪狋犲狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋狉犲狀犵狋犺

图１０　载气流量对信号稳定性的影响

犉犻犵狌狉犲１０　犈犳犳犲犮狋狅犳犮犪狉狉犻犲狉犵犪狊犳犾狅狑

狉犪狋犲狅狀狊犻犵狀犪犾狊狋犪犫犻犾犻狋狔

一般用来做小区域的分析以及深度分析，由于信号

稳定性较差，较少用于定量分析；Ｌｉｎｅ可得到空间

分布信号，也常用于定量分析；折线（面）用于大面积

分析，整体分析。因此，实验选择了ＬｉｎｅＳｃａｎ的剥

蚀方式来测试。

２２　相对灵敏度因子校正

由于难以获得纯钌标准样品，实验用ＩＣＰＭＳ

法定值钌粉样品，计算出所测元素的相对灵敏度因

子ＲＳＦ。采用ＬＡＩＣＰＭＳ对钌粉样品平行测定７

次，计算相对灵敏度因子（ＲＳＦ），计算公式参照文

献［１２］。各元素相对灵敏度因子见表２。从表２中得

出Ｆｅ、Ｓｒ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｂａ、Ｐｂ、Ａｇ元素的相对灵敏度

因子接近１，表明钌粉样品中这些元素的测定结果

和ＩＣＰＭＳ定值吻合，而其他元素须采用ＲＳＦ对测

定结果进行校正。

表２　各元素相对灵敏度因子

犜犪犫犾犲２　犚犲犾犪狋犻狏犲狊犲狀狊犻狋犻狏犻狋狔犳犪犮狋狅狉狅犳犲犪犮犺犲犾犲犿犲狀狋

元素 犚犛犉 元素 犚犛犉 元素 犚犛犉 元素 犚犛犉 元素 犚犛犉

Ｍｇ ０．８２ Ｃｕ ０．９３ Ｐｄ ０．３４ Ｓｎ ０．９３ Ａｕ ０．０７

Ａｌ ０．２２ Ｚｎ ０．９２ Ｍｏ １．５１ Ｂａ １．１８ Ｐｂ ０．８７

Ｆｅ ０．９２ Ｒｂ ０．２７ Ａｇ ０．８７ Ｉｒ ０．３４ Ｓｉ 

Ｎｉ ６．３１ Ｒｈ １．３６ Ｃｄ ２．４１ Ｐｔ ６．１３

２３　检出限

在优化参数的条件下，对载气空白信号测定１１

次。以载气空白信号值的３倍标准偏差与基体钌元

素信号值的比值，求出各待测元素的检出限，计算公

式参照［９］，结果见表３。从表３得出各元素的检出

限为０．００７～１２．８μｇ／ｇ。

表３　各元素检出限

犜犪犫犾犲３　犇犲狋犲犮狋犻狅狀犾犻犿犻狋犳狅狉犲犪犮犺犲犾犲犿犲狀狋

／（μ犵·犵
－１）

元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限 元素 检出限

Ｍｇ １．０９ Ｃｕ ０．０１４ Ｐｄ ０．０２４ Ｓｎ ０．０２６ Ａｕ ０．００７

Ａｌ ０．３９ Ｚｎ ０．０２４ Ｍｏ ０．０４５ Ｂａ ０．００９ Ｐｂ ０．３６

Ｆｅ ０．２５ Ｒｂ ０．０１４ Ａｇ ０．０１９ Ｉｒ ０．０１０ Ｓｉ １２．８

Ｎｉ ０．０１４ Ｒｈ ０．０１０ Ｃｄ ０．０２３ Ｐｔ ０．０２９

２４　样品分析

采用ＬＡＩＣＰＭＳ测定了钌粉样品，平行测定７

次，用表２中相对灵敏度因子对所测元素结果进行

校正。并与ＩＣＰＭＳ法测定结果进行了比对，结果

见表４。从表４得出ＬＡＩＣＰＭＳ各元素的精密度

在１０％～３０％。校正后的测定结果与ＩＣＰＭＳ法结

果相吻合。表明了使用ＩＣＰＭＳ定值的钌粉样品相

对灵敏度因子校正分析结果的可靠性及实用性。

表４　两种分析方法结果及犔犃犐犆犘犕犛精密度结果

犜犪犫犾犲４　犚犲狊狌犾狋狊狅犳２犪狀犪犾狔狋犻犮犪犾犿犲狋犺狅犱狊犪狀犱

狆狉犲犮犻狊犻狅狀狉犲狊狌犾狋狊狅犳犔犃犐犆犘犕犛

元素
ＩＣＰＭＳ／

（μｇ·ｇ
－１）

ＬＡＩＣＰＭＳ

平均值／（μｇ·ｇ
－１）

ＬＡＩＣＰＭＳ

犚犛犇／％

Ｍｇ ７．１５ ８．０ ２４

Ａｌ ２８．４４ １８．０ １６

Ｆｅ ３．２２ ３．０ ２９

Ｎｉ ０．５５ ０．５０ １５

Ｃｕ ０．７５ ０．７０ １９

Ｚｎ ０．６８ ０．６０ ２０

Ｒｂ ０．４４ ０．４０ ２９

Ｒｈ ３．１４ ２．８０ １０

Ｐｄ ０．３９ ０．４０ ２６

Ｍｏ ０．１９ ０．４０ ２５

Ａｇ ０．２７ ０．２５ ２３

Ｃｄ ０．２４ ０．３０ ２２

Ｓｎ １２．７９ １１．８ １０

Ｂａ １．１０ １．３０ １２

Ｉｒ ０．３８ ０．５６ ２３

Ｐｔ ０．４５ ０．３３ ２９

Ａｕ ３．０８ ２．２１ ２５

Ｐｂ ＜０．１ ＜０．３６ 

Ｓｉ  ３４．５ ３０

５５
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３　结论

采用激光剥蚀固体进样，建立了 ＬＡＩＣＰＭＳ

法测定纯钌中 Ｍｇ、Ａｌ、Ｆｅ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｒｂ、Ｒｈ、Ｐｄ、

Ｍｏ、Ａｇ、Ｃｄ、Ｓｎ、Ｂａ、Ｉｒ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｐｂ和Ｓｉ杂质元素的

分析方法。通过仪器参数优化，提高了方法准确度和

精密度。方法的检出限为：０．００７～１２．８μｇ／ｇ，相对

标准偏差ＲＳＤ为１０％～３０％。通过ＩＣＰＭＳ定值

的纯钌粉样品相对灵敏度因子进行校正，测定结果

与ＩＣＰＭＳ法结果吻合，证实了使用ＩＣＰＭＳ定值

钌粉的相对灵敏度因子校正分析结果的可靠性及实

用性。可用于纯钌中杂质近无损快速检测，具有良

好的应用价值。

参考文献

［１］　全国有色金属标准化技术委员会．钌粉：ＹＳ／Ｔ６８２—

２００８［Ｓ］．北京：中国标准出版社，２００８．

ＮａｔｉｏｎａｌＴｅｃｈｎｉｃａｌＣｏｍｍｉｔｔｅｅｆｏｒＳｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎｏｆ

ＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓ．Ｒｕｔｈｅｎｉｕｍｐｏｗｄｅｒ：ＹＳ／Ｔ６８２—

２００８［Ｓ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：ＳｔａｎｄａｒｄＰｒｅｓｓｏｆＣｈｉｎａ，２００８．

［２］　全国有色金属标准化技术委员会．钌粉化学分析方法

铅、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、ｓｉｌｉｃｏｎ硅量的

测定 辉光放电质谱法：ＧＢ／Ｔ２３２７５—２００９［Ｓ］．北京：

中国标准出版社，２００９．

ＮａｔｉｏｎａｌＴｅｃｈｎｉｃａｌＣｏｍｍｉｔｔｅｅｆｏｒＳｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎｏｆ

ＮｏｎｆｅｒｒｏｕｓＭｅｔａｌｓ．Ｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｃｈｅｍｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｆ

ｒｕｔｈｅｎｉｕｍｐｏｗｄｅｒｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｌｅａｄ，ｉｒｏｎ，ｎｉｃｋｅｌ，

ａｌｕｍｉｎｕｍ，ｃｏｐｐｅｒ，ｓｉｌｖｅｒ，ｇｏｌｄ，ｐｌａｔｉｎｕｍ，ｉｒｉｄｉｕｍ，

ｐａｌｌａｄｉｕｍ，ｒｈｏｄｉｕｍＧｌｏｗ ｄｉｓｃｈａｒｇｅ ｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：

ＧＢ／Ｔ２３２７５—２００９［Ｓ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｐｒｅｓｓｏｆ

Ｃｈｉｎａ，２００９．

［３］　任传婷，马媛，甘建壮，等．电感耦合等离子体原子发射

光谱法测定纯钌中２６种杂质元素［Ｊ］，冶金分析，

２０１９，３９（５）：７１７６．

ＲＥＮＣｈｕａｎｔｉｎｇ，ＭＡ Ｙｕａｎ，ＧＡＮＪｉａｎｚｈｕａｎｇ，ｅｔａｌ．

Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｗｅｎｔｙｓｉｘｉｍｐｕｒｉｔｙｅｌｅｍｅｎｔｓｉｎｐｕｒｅ

ｒｕｔｈｅｎｉｕｍ ｂｙｉ ｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ ｃｏｕｐｌｅｄ ｐｌａｓｍａ ａｔｏｍｉｃ

ｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＭｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓ，２０１９，

３９（５）：７１７６．

［４］　中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国

家标准化管理委员会．三氯化钌化学分析方法 第２部

分：铝、钙、镉、铜、铁、锰、镁、钠量的测定 电感耦合等

离子体原子发射光谱法：ＹＳ／Ｔ１２０１．２—２０１７［Ｓ］．北

京：中国标准出版社，２０１７．

Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ，

ＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎａｎｄＱｕａｒａｎｔｉｎｅｏｆｔｈｅＰｅｏｐｌｅ’ｓＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆ

Ｃｈｉｎａ，Ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ．

Ｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒｃｈｅｍｉｃａｌａｎａｌｙｓｉｓｏｆｒｕｔｈｅｎｉｕｍｔｒｉｃｈｌｏｒｉｄｅ

Ｐａｒｔ２：Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｌｕｍｉｎｉｕｍ，ｃａｌｃｉｕｍ，ｃａｄｍｉｕｍ，

ｃｏｐｐｅｒ，ｉｒｏｎ，ｍａｎｇａｎｅｓｅ，ｍａｇｎｅｓｉｕｍ ａｎｄ ｓｏｄｉｕｍ

ｃｏｎｔｅｎｔＩｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄ ｐｌａｓｍａａｔｏｍｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎ

ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ：ＹＳ／Ｔ１２０１．２—２０１７［Ｓ］．Ｂｅｉｊｉｎｇ：Ｓｔａｎｄａｒｄ

ＰｒｅｓｓｏｆＣｈｉｎａ，２０１７．

［５］　冯流星，王军．同位素稀释激光剥蚀电感耦合等离子

体质谱法测定生物组织样品中铁元素含量［Ｊ］．分析化

学，２０１４，４２（４）：５３６５４１．

ＦＥＮＧＬｉｕｘｉｎｇ，ＷＡＮＧＪｕｎ．Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆ

ｉｒｏｎｉｎｂｉｏｌｏｇｉｃａｌＴｉｓｓｕｅｓｅｃｔｉｏｎｂｙｉｓｏｔｏｐｅｄｉｌｕｔｉｏｎ

ｌａｓｅｒ ａｂｌａｔｉｏｎ ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ ｃｏｕｐｌｅｄ ｐｌａｓｍａ ｍａｓｓ

ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＡｎａｌｙｔｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，

２０１４，４２（４）：５３６５４１．

［６］　石蕊，金献忠．激光剥蚀电感耦合等离子体质谱法测

定纯铝及铝丝中铁、硅、铜、锰、镁、钛、铬和镍［Ｊ］．理化

检验化学分册，２０１５，５１（６）：８３７８４１．

ＳＨＩＲｕｉ，ＪＩＮＸｉａｎｚｈｏｎｇ．ＩＣＰＭＳｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆＦｅ，

Ｓｉ，Ｃｕ，Ｍｎ，Ｍｇ，Ｔｉ，Ｚｎ，ＣｒａｎｄＮｉｉｎｐｕｒｅａｌｕｍｉｎｕｍ

ａｎｄｉｔｓｗｉｒｅｗｉｔｈｌａｓｅｒａｂｌａｔｉｏｎ［Ｊ］．ＰｈｙｓｉｃａｌＴｅｓｔｉｎｇ

ａｎｄｃｈｅｍｉｃａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ ＰａｒｔＢ：Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ，

２０１５，５１（６）：８３７８４１．

［７］　田佳，刘鹏宇．冯流星，等．激光剥蚀电感耦合等离子体

质谱法测定氧化镧中１４种稀土杂质［Ｊ］．稀有金属，

２０１８，４２（１）：１８．

ＴＩＡＮ Ｊｉａ，ＬＩＵ Ｐｅｎｇｙｕ，ＦＥＮＧ Ｌｉｕｘｉｎｇ，ｅｔａｌ．

Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆ１４ｒａｒｅｅａｒｔｈｉｍｐｕｒｉｔｉｅｓｉｎｌａｎｔｈａｎｕｍ

ｏｘｉｄｅｂｙｌａｓｅｒａｂｌａｔｉｏｎｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｍａｓｓ

ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＲａｒｅＭｅｔａｌｓ，２０１８，４２（１）：１０６１１２．

［８］　余兴．激光剥蚀电感耦合等离子体质谱新进展［Ｊ］．中

国无机分析化学，２０１２，２（１）：９１６．

ＹＵＸｉｎｇ．Ｎｅｗｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｌａｓｅｒａｂｌａｔｉｏｎｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ

ｃｏｕｐｌｅｄｐｌａｓｍａｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌ

ｏｆＩｎｏｒｇａｎｉｃＡｎａｌｙｔｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１２，２（１）：９１６．

［９］　谭秀珍．辉光放电质谱法研究高纯氧化铋中１９种元素

的相对灵敏度因子［Ｊ］．中国无机分析化学，２０１９，９（６）：

６３６８．

ＴＡＮＸｉｕｚｈｅｎ．Ｓｔｕｄｙｏｎｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙｆａｃｔｏｒｓ

ｏｆｎｉｎｅｔｅｅｎｅｌｅｍｅｎｔｓｉｎｈｉｇｈｐｕｒｉｔｙｂｉｓｍｕｔｈｏｘｉｄｅｂｙ

ｇｏｌｗｄｉｓｃｈａｒｇｅｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌ

ｏｆＩｎｏｒｇａｎｉｃＡｎａｌｙｔｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ，２０１９，９（６）：６３６８．

６５


